Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont

cofrac

Accréditation n® 1-5967

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

identifiés par le symbole : P

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-44710 EN DATE DU 31/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Client : Prélévement :
CABINET NICOLAS Commande ITGA : ITO717-8546
M. Frédéric NICOLAS Echantillon ITGA : IT0O71701-44710
15 Bd Jean Moulin Regu au laboratoire le : 30/01/2017
29200 BREST
Réf. Client :

Commande 170142

Dossier client -

Echantillon 007 - Carrelage - P$ - R+1

Description ITGA Colle grise / Bois / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

. 5 Technique analytique . Type Nb de
Fraction Analysée 9 3 Yiq Résultat y? ) i
et date d'analyse d'amiante préparations
»  Colle grise + bois non séparable + joint META le 31/01/2017 Amiante non détecté - 1
cassant gris + carrelage
Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste ) )
/ AN S
/ /S
:;" o 7 -
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du labarataire,
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Accréditation n® 1-5967

ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-44711 EN DATE DU 31/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Client : Prélevement:

CABINET NICOLAS Commande ITGA : IT0717-8546

M. Frédéric NICOLAS Echantillon ITGA : IT071701-44711
15 Bd Jean Moulin Recu au laboratoire le : 30/01/2017

29200 BREST

Réf. Client :

Commande 170142

Dossier client =

Echantillon 008 - Haut de cheminée - P§j- R+1

Description ITGA Matériau compact beige avec fibres visibles / Peinture

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de |'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscope Optique a Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Technique analytique Résultat Ty;?e .Nb de.,-
et date d'analyse d'amiante préparations

» Matériau compact beige avec fibres MOLP le 31/01/2017 Présence de fibres d'amiante Chrysotile 2
visibles + peinture non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laberataire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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